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1. ALLQBMBXNSS 

1.1. Bel snrerben des Oenerators PHi -3 die nnbesch&dlgung 
der Flofflben uad den Ueferumfang Uberprttfen. 

1.2. Naob dex Aufbewabrung des Cenerators In elnem ungehele- 
ten Baum Oder nach dem Transport unter Vinterbedingungen den Ge- 
nerator vox dem HetzansohluB bei Baumtemperatur Innerhalb von 
3-4 Stunden stehen lassen. 

1 .3. Vox dem HetzansohluB des Generators hat man slch mlt 
der Gebrauohsanweisung und vox allem mlt den UnfallverhUtungs- 
vorschrlften gut vertraut za maohen. 

1.4. Der Generator darf unter folgenden Bedingungen auTbe- 
wahrt werden: 

Dmgebungstemperatur von 5**C bis 40®C; 

relative Luftf euohtlgkelt bis 85K. 

1.5. Betrlebsbedlngungen des Generators-Volmr&ume mlt einer 
maxlmalen Lufttemperatur von 40°C. 



2. LIEFBEDKPAHG 



2.1. Der Bleferungssatz muB der Tabelle 1 entsprechen. 

Tabelle 1 

" ■ ■■■ ' ‘ ! '1 

Benennung j Anzahl > Anmerkung 



Faokschaohtely 1 
darln: 

Generator PPH-3 1 
Verblndungsschnur 1 
Schmelzelnsatz B11T6-2 1 
Laope CMH1 0-55-2 1 
Gebrauchsanwelsung 1 
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3. TBCiaiZSCHS HAUPTSATBN 

' 3 •I* Der Generator FHl-3 erneugt elektrlaohe Slnua- und 
beohteokslgnale (mander) in Brequenzbereloh von 3|15 He bis 
250000 BE. 

3.2. Bereioh der zu erzeugenden Breqxienzen 1st In fUnf Un- 
terberelohe getellt (Paktor oit 1, 10, 100, 1000 und 10000). 

Jeder Unterbereich hat 12 flzlerte Prequenzen: 3,15; 4; 5; 
6,3; 8; 10; 12,5; 14; 16; 18; 20; 25 HZ. 

3.3. Grenze des zuldsalgen Hauptelnstellfehlera flxlerter 
prequenzen ttberstelgt nloht: 

>64 !■ prequenzbereioh von 3,15 Hz bia 25 Hz; 

>54 in Prequenzbereioh von 31500 HZ bia 250000 Be; 

>34 Im Ubrlgen Bereioh. 

3.4. BSaziinale Ausgangaspannung dea Slnuaalgnala mit elner 
Belaatung von 1000 Oha >50 Ohm betrHgt Bin. 5 T (Bltferer 
quadratlaoher Wert) 1b ganzen Prequenzbereioh. 

3.5* Die UnglelohmhOlgkelt der Anplituden-prequenzoharakte— 
rlstlk dea Generatora In bezug auf Pegel Bit elner prequenz von 
1000 Hz Uberatelgt nloht: 

>1 dB 1b prequenzbereioh von 5 Hz bia 25 Hz; 

>0,6 dB 1b prequenzbereioh von 31,5 Hz bia 25000 Hz; 

>1 dB iB prequenzbereioh von 31500 Hz bia 250000 Hz. 

3.6. Oberaellengehalt dea Slnuaalgnala bei mazlaialer Aua- 
gangaapannung mlt elner Belaatung von 1000 Oha >50 Oha Uber- 
atelgt nloht: 

0,44 la Prequenzbereioh von 20 Hz bia 200 Hz; 

0,064 1b Prequenzbereioh von 250 Hz bia 25000 Hz; 

0,S* la prequenzbereioh von 31500 kHz bia 200000 BE. 

3.7. Nazlaale Aaplitude dea Beohteokaignala nit elner Be- 
laatimg von 1000 Oha >50 Oha aln. 8 V. 
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3«8. Sohaltrerbttltnis des IiechteokBlgiuils 2+0,2. 

3.9. me nanken- iirid BUokflankendauer des Bechtecksignals 
Uberstblgt nloht 150 ns alt elner Belastung von 1000 Ohm +50 Ohm 
bel maxluler Slgnalamplitude. 

3.10. Ue Ausgangsspannuug des Signals wird vom Kull bis ma- 
zlmalem Wert stufenlos regelbar. AuO'erdem kann man die Slgnal- 
spannung \im 10 dB +0,5 dB, 20 dB ^,5 dB, 30 dB +0,5 dB Oder 

40 dB Hj0,5 dB bel elnem Belastungswlderstand von 1000 +50 Ohm 
verklelnem. 

3.11. Ber Generator nlrd aus Weohselstromnetz mlt elner Span- 
nung von 220 T +22 V Frequene 50 Hz gespelst, Lelstungsaufnahme 
Uberstelgt nloht 5,5 Y.A. 

4. ABBBIfSSCHUTZHIIIWEISnNGBN 

4.1. Laut Blektrosioherheltsforderungen gobOrt der Generator 
zU.r iX.Sohutzklasse. 

4.2. Torslcht! Im Generator glbt es IcbensgefBlirllohe Spm- 
nung von 220 V. 

4.3. Um Unfhlle zu vermelden, 1st das Generatorelnschalten 
□It dem abgenommenen oberen Beokel atreng verboten. 

4.4. 7or Slcherungsersetzen den Steoker aus der Steckdose 
herauszlehen. 

4.5. Anwendting selbstgebauter und ungenormter Slcherungen 
1st unzulasslg. 

4.6. Den elngesohalteten Generator ohne Aufsleht nloht las- 

sen. 

4.7. Uif tungsOffnungen vom Generator hlcht schlleOen. 
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Ktmi BXSCHBBIBUIIG UBS asHBBATOBS 

5.1. D«r GeneT^tor elgo«t sloh eux Anwendung la ^inkamateur- 
•eaen ala eine Quelle yon sinuafOTulgeu uad reohteoklgen elek- 
trlschen Slgnalen Bel AbetlaBung und Beparatur versohledener 
funkelektronischer Apparatur. 

5.2. Geaamtanolcht doa Generaton let in Abb.1 uad 2 darge- 
atellt. 

5.3. Beatlmnning der Steuerorgane, Begler, Anaeigegerfite uad 
Bucbaen aiad in Tabelle 2 aagefUhrt. 

5.4. Blektriaohea prinzlpaohaltbild dea Generatora 1st in 
der Aalage 1 aagefUhrt. 

Elpktromontageschaltung gedruokter Leiterplatte iat la der 
Aalage 2 angefUhrt. 

5.5. Die Auagaagsapaanuag vom Geaerator wlrd an die au prU- 
feade Einrlohtung mit Hilfe von eiaer Verbindungsaohnur CAbb.3) 
angelegt. 

Aufteilen der yerbiadungsaohnur 1st la Abb .4 aagezelgt. 

Tabelle 2 



r 

Steuer- uad' Anzeigeorgane | 

! 



Bestimmuag 



Anmerkuag 



1 . Schalter " Q) • 

2. Anzelger " ® • 

3. Umsohalter ■WifOB" 



Bin- vmd Auasohaltuag des 
Generators 
KetzaaschluDanzeige 
yrequenzeiaa tel lung 
prequenBelastellung 






4. Umsohalter 
'BBBQUENZ Bs' 
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Tortsetzung der Tabelle 2 



! ! 

SteuaJV und Aneeigeorgane ! Bestlmomng | Anmerkung 


5. Dasobaltar 


Bins tel lung der Dbop- 


■DiHFPDIG dB* 


fung von Slgnalspannung 


6. Dosobalter • 


Signalf ormuasobal tung 


7. Drebknopf ■A03GAH6* 


Stufenlose Begelung der 




Slgnalspannung 


8. Buobae ■ADSGAHG* 


Slgnalausgang 



6. TOBBKbXIIUHG ZtlK ABBXIT USl) 

ABSBITSPOLGX HIT OBI GBUSHATOG 

6.1. Oen Hetzaohnurstaoker as die Steokdose oit einer Span- 
nung Ton 220 T +22 T ?requenz von 50 He ansohllefien. 

Den Sohalter ■ ^ • drUoken, dabel muO der Aneelger ■ ^ " 
aufleuohten. 

6.2. Hit Hllfe von ttnaojialtex "PAITOIi" luvl •RtBQDKHZ He" 
elne erforderllohe Slgnalfrequenz elcstellen. 

6.3. Hit dem Umscbalter • elne erforderllobe Signal- 

form elnstellen. 

6.4. Die Ausgangaspannung stufenlos nit Hllfe von Drehknopf 
*ADSGAHG* und stufemelse alt Hllfe von tjnsohalter ■DAlIPPUlfS dB" 
regeln. 

6.5. Das Ausgangsslgnal vom Generator an die zu prUfende 
Binriobtung mlt Hllfe von Verblndimgsscbnar onlegen und notaen- 
dlge Hessungen vomeboen. 
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Q«nerator tou voxn angesehen 




Abb.1 

Generator von hlnten angesehen 




Abb .2 
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DBE PLATTE VOE GEKEEATOB rPH-3 
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ABNAHBBSCHBIH 



Der Generator rPH-3 



Nr, 



Herstellun^sdatuis 

Vertreter der ATK 




(AtK-Stenpel) 
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